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Documentos BrCAST-EUCAST

Tabela de pontos de corte 2021
Guia de leitura DD 2021
Tabelas de Controle de Qualidade Rotina e Estendido 2021
Manual-Disco-Difusao 2021

Preparo-de-meios-de-cultura

http://brcast.org.br

Expert rules - resisténcia intrinseca
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TSA Rapido Hemocultura
- Implementacao TSAR
- Método TSAR de hemocultura positiva
- Tabela de pontos de corte TSAR 2021
- Triagem de mecanismos de resisténcia utilizando TSAR

8. Microg. sem pontos de corte e outros documentos
9. Slide show DD 2021
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European Society of Clinical Micrabiology and Infectious Diseases

Comité Brasileiro de Testes de Sensibilidade aos

Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos

Antimicrobianos

Controle interno de qualidade de rotina e estendido para a
determinac&o da CIM e Disco-Difusdo conforme recomendagdes do
BrCAST-EUCAST

Método de disco-difusao
BrCAST-EUCAST

Verséo 11.0 do EUCAST de 01-01-2021
Versao para o portugués valida a partir de 20-03-2021

Versio 9.0
Janeiro 2021

BrCAST % EUCAST

Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - BrCAST
Tabelas de pontos de corte para interpretacdo de CIMs e diametros de halos
Este decumento, excete onde indicado, € baseado nes pontos de corte da vers&o 11.0, 2021 do EUCAST(www.eucast.org) - Versae valida a partir de 15-03-2021
Comité Brasileiro de Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos - hitp://www.brcast.org.br
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Eurogean Society of Dinical Micradiniopy and Infectiaus Diseases

Alteragdes
Nuhs
s para leitura das tabelas de pontos de corte do BICAST-EUCAST
Dnsagens
sobre incerteza técnica (AIT)
Enterobacterales

spp
‘maltophilia Hiperlink para Documento de Orientac3o sobre ‘maltophilia
Spp.
SPR | | |
o u Ia e el u a
do Grupo Viridans
influenzae

oraxella catarrhaiis

Anaerdbios Gram-positivos
difficlle

Anaerobios Gram-negativos

Metodo de disco-difusao para teste de sensibilidade aos
e antimicrobianos do BrCAST- EUCAST

jejuni e C_coll
Spp.
Aerococcus e A urinae
K ingella kingae ~
sssssssss sop Verséo 8.0 do EUCAST
Bacillus_spp. H
Janeiro 2021
Complexo Burkhoideria cepacia Hiperlink para Documento de Orientago sobre o Complexo cepacia
Legionelia
Mycobaclerium tubercuiosis
Agentes Topicos Hiperlink para Documento de Orientagdo do EUCAST sobre Agenles Topicos
Pontos de corte basead: PRIFD lac3 écie) = =, A H i
Regras i Capeciatetas e LR — iperink para Fegras 3s SEUCAST \ersao para portugués valida a partir de 15/03/2021
Detecgdo de. ue Resisténcia - Hiperlink_para Documento de De\ec;éa de de Resisténcia
Testes de ‘em grupos de ou de . Hiperlink para Documento de Orientac3o sobre como testar e interpretar resultades quando nde ha

para os quais ndo ha pontos de corte do EUCAST pontos de corte
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Comité Brasileiro de Testes de Sensibilidade aos
Antimicrobianos

Controle interno de qualidade de rotina e estendido para a
determinacao da CIM e Disco-Difusao conforme recomendacodes do
BrCAST-EUCAST

Verséo 11.0 do EUCAST de 01-01-2021
Verséao para o portugués valida a partir de 20-03-2021




Controle de qualidade de rotina

Cepas recomendadas para o controle de qualidade de rotina

Escherichia coli ATCC 25922

Pseudomonas aeruginosa ATCC 278353

Staphylococcus aureus ATCC 29213

Enterococcus faecalis ATCC 29212

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

Haemophilus influenzae ATCC 49766

Campylobacter jejuni ATCC 33560

Controle do componente inibidor dos discos de B-lactamicos combinados

Controle de qualidade estendido para deteccao de mecanismos de
resisténcia por disco-difusao

Producao de ESBL em Enterobacterales

Resisténcia a oxacilina (meticilina) em Staphylococcus aureus

Resisténcia aos gligopeptideos mediada por vanB em Enterococcus

Alto nivel de resisténcia para aminoglicosideos em Enterococcus

Sensibilidade reduzida aos B-lactamicos devido a mutacdes nas PBPs em
Haemophilus influenzae




Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
(NCTC 12903, CIP 76.110, DSM 1117, CCUG 17619, CECT 108)
Consultar Tabelas de Pontos de Corte do BrCAST-EUCAST para explicagdo resumida dos métodos CIM e disco-difusio
Cim Conteudo do Diametro do halo de inibigao
Agente antimicrobiano (mgiL) Disco (mm)
Alvo' Intervalo? (Hg) Alvo’ Intervalo?
Amicacina 2 14 30 22 18-26
Aztreonam 4 2-8 30 26 23-29
Cefepima 1-2 0,54 28— I3t
Ceftazidima 2 1-4 C 24 21-27 >
Ceftazidima-avibactam ** 1-2 0,54 ~24 21-27
Ceftolozana-tazobactam™® 0,5 0,25-1 28 25-31
Ciprofloxacino 0,2505 0,1251 5 29 25-33
Colistina’ 1-2 0,54 - - -
Fosfomicina® 4 2-8 - - -
Gentamicina 1 052 10 20 17-23
Imipenem 2 14 10 24 20-28
|::> Imipenem-relebactam ' 0,5 0,25-1 EP EP EP
Levofloxacino 1-2 0,54 5 22-23 19-26
Meropenem 025-05 0,125-1 10 30 27-33
Meropenem-vaborbactam'" 0,25-05 0,125-1 EP EP EP
Metilmicina 2 0,5-8 10 18 15-21
Piperacilina 2-4 1-8 - - -
Piperacilina-tazobactam * 23-29
Polimixina B*
Ticarcilina 16 8-32 - - -
Ticarcilina - acido clavulanico'>" 16 8-32 75-10 24 20-28
Tobramicina 0,9 0,25-1 10 23 20-26
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Guia de leitura

Método de disco-difusdo para teste de sensibilidade aos
antimicrobianos do BrCAST- EUCAST

Verséo 8.0 do EUCAST
Janeiro 2021

Verséo para portugués valida a partir de 15/03/2021

Alteracoes em relacao as versoes anteriores

(v 7.0)

Slide Alteracdes

17 Instrucdes de leitura especificas adicionadas para Enterobacterales
e temocilina

22 Novas fotos para B. pseudomallei e sulfametoxazol-trimetoprima

23 Instrucdes de leitura especificas adicionadas para A. xylosoxidans

e sulfametoxazol-trimetoprima (mesmas instrucdes utilizadas para
S. maltophilia e B. pseudomallei).

A.xylosoxidans com
sulfametoxazol-trimetoprima

Ignorar o crescimento dentro do halo de inibicdo, se a borda
estiver bem definida, mesmo quando o crescimento no
interior de halo de inibicdo seja substancial.

— Ler a borda externa do halo de inibicdo e interpretar de acordo
com os pontos de corte.

Se houver crescimento até o disco e nenhum sinal de halo de

inibicao, reportar como resistente.

©

Um halo externo de inibicdo pode ser visualizado

ao disco

Crescimento proximo




Leitura dos halos

« Fazer a leitura na parte
posterior (fundo) das placas
de MH, contra fundo
escuro, sob luz refletida.

» Fazer a leitura da placa de
MH-F sem tampa, e
observar a superficie que
contém os discos, sob luz
refletida.

Swarming

» Ler ainibigdo do crescimento ignorando o swarming
(observado mais frequentemente com Proteus spp.).




ColOnias dentro do halo de inibicao

» Caso haja coldnias distintas dentro do halo de inibi¢ao,
subcultivar as colbnias, verificar a pureza do isolado e,
se necessario, repetir o teste.

« Se culturas puras, as col6énias dentro do halo de
Inibicao devem ser consideradas na leitura do halo.

Sem halo
de inibicao

Halos de inibigcao duplos

Vi e TR presenca de halos duplos, verificar a pureza do
Ler o halo considerando as colénias que estado dentro do halo. ado e repetir o teste, se necessario.

- Se culturas puras, ler o halo interno de inibic&o.

Leitura dos halos de inibicdo duplos.



E. coll e fosfomicina

 Ignorar col6nias isoladas dentro do halo de inibic&o.
Ler a borda externa do halo de inibig&o.

Enterococos e vancomicina

« Examinar o halo de inibi¢ao na parte frontal da placa com
luz transmitida (placa posicionada contra a luz).

— Halos de inibicao bem definidos, reportar como sensivel.

— Halos de inibicdo com bordas difusas/mal definidas, colénias dentro
do halo ou em casos de duvida na interpretacao, suspeitar de VRE
e realizar teste confirmatorio do isolado, mesmo com halos de
inibicdo = 12 mm.

— Nao reportar o teste como sensivel antes de 24 h de incubacao.

Sem halo de inibicdo

nao-VRE VRE



Deteccao de resisténcia induzivel a
clindamicina em estafilococos

» A resisténcia induzivel a clindamicina pode ser

detectada pelo antagonismo da atividade da
clindamicina e um macrolideo.

* Posicionar os discos de eritromicina e clindamicina a
uma distancia de 12-20 mm entre eles (borda a borda)

e observar se ha antagonismo (fenédmeno D). ~ U - -
= Deteccao de resisténcia induzivel a

clindamicina em estreptococos

¢+ Aresisténcia induzivel a clindamicina pode ser detectada
pelo antagonismo da atividade da clindamicina e um
Exemplos de fendmeno D em estafilococos. macrolideo.

» Posicionar os discos de eritromicina e clindamicina a uma
distancia de 12-16 mm entre eles (borda a borda) e
observar se ha antagonismo (fenédmeno D).

Exemplos de fendmeno D em estreptococos




EUROPEAN COMMITTEE
ON ANTIMICROBIAL
SUSCEPTIBILITY TESTING

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Intrinsic Resistance and Unusual Phenotypes version 3.2
February 2020

Table1 Intrinsic resistance in Enterobacterales and Aeromonas spp. Enterobacterales and Aeromonas spp. are also

intrinsically resistant to benzylpenicillin, glycopeptides, lipoglycopeptides, fusidic acid, macrolides (with some
exceptions’), lincosamides, streptogramins, rifampicin, and oxazolidinones

Organisms

Ampicillin-sulbactam
Cefalexin, Cefadroxil
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Citrobacter koseri, Citrobacter
1.1 j R R
amalonaticus?

1.2 | Citrobacter freundir R R R R R

13 Enterabacter cloacae complex R R R R R

1.4 Escherichia hermannii R R

1.5 |Hafnia alvei R R R R R R

1.6 |Klebsiella aerogenes R R R R R

1.7 | Kilebsiella oxytoca R R

1.8 |Kilebsiella pneumoniae complex’ | R R

1.9 |Leclercia adecarboxylata R

1.10 | Morganela morganii R R R R R R R

1.11 | Plesiomonas shigelioides R R R

1.12 | Proteus mirabilis R R R R

1.13 | Proteus penneri R R R R R R R




TSA rapido diretamente de frascos de hemocultura

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

Zone diameter breakpoints for rapid antimicrobial susceptibility testing (RAST)
directly from blood culture bottles

Version 3.0, valid from 2021-01-01

Content

[Notes ~ __ ~ Screening for ESBL and carbapenemases in E. coli and K.
Guidance on reading EUCAST RAST Breakpoint ables pneumoniae for epidemiological purposes as part of the RAST
Information on technical uncertainty

Changes procedure.

Quality control

— - EUCAST Guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistance of clinical and/or
Escherichia coli

epidemiological importance using EUCAST rapid antimicrobial susceptibility testing (RAST) directly

Klebsiella pneumoni qe from positive blood culture bottles.
Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter baumannii Version 1.0
Staphylococcus aureus May 2019

Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Streptococcus pneumoniae




RAST - EUCAST

Escherichia coli

EUCAST RAST Breakpoint Tables v. 3.0, valid from 2021-01-01

Zone diameter breakpoints for RAST directly from blood culture bottles

» Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae

* Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii

» Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae

* Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium

EUCAST rapid disk diffusion method directly from positive blood culture bottles

Medium: Mueller-Hinton (MH) agar

Inoculum: 125225 pL directly from a positive blood culture bottle

Incubation: Air, 35£1°C

Incubation time: 4, 6 and 8 hours

Reading: Remove lid and read zone edges from the front against a dark background illuminated with
reflected light.

QC for implementation of RAST

Disk content 4 hours I 6 hours 8 hours

Antimicrobial agent

(H9) Sz ATU R < Sz ATU R< Sz ATU R<
Piperacillin-tazobactam 30-6 18 15-17 15
Cefotaxime' 5 17 15-16 15
Ceftazidime' 10 17 15-16 15
Ceftazidime-avibactam' 10-4 12 10-11 10
Ceftolozane-tazobactam' 30-10 18 16-17 16
Imipenem? 10 17 15-16 15
Meropenem?® 10 17 15-16 15
Ciprofloxacin 5 20 17-19 17
Levofloxacin 5 17 15-16 15
Amikacin® 30 15 13-14 13
Gentamicin® 10 14 12-13 12
Tobramycin® 10 15 13-14 13
Trimethoprim-sulfamethoxazole 1.25-23.75 14 12-13 12




Como fazer a leitura

* Remover a tampa

* Ler com luz refletida e fundo
escuro

 Se nao houver halos bem
definidos nao é possivel realizar
a leitura




EUROPEAN COMMITTEE
ON ANTIMICROBIAL
SUSCEPTIBILITY TESTING

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

EUCAST disk diffusion
method for antimicrobial
susceptibility testing

Version 9.0
January 2021

The growth should be confluent and
evenly spread over the plate

Plates should look like this.. ..and NOT like this!

EUCAST 2021 Version 9.0

23
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